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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО Н.АДЗОРУ В СФЕРЕ З.АРАБООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБН.АДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 августа 2024 года № РЗН 2023/20736

На медицинское изделие
Пробирка нестерильная д.тя лабораторных работ 
по ТУ 32.50.50-012-48072026-2022

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Совтех"
(ООО "Компания С овтех"), Россия, 633009, Новосибирская обл., 
г.о. г. Бердск, г. Бсрдск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Совтех"
(ООО "Компания С овтех"), Россия, 633009, Новосибирская обл., 
г.о. г. Бердск район, г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

Место производства медицинского изделия
ООО "Компания С овтех", Россия, 633009, Новосибирская обл., г, Бердск, 
ул. Зеленая Роща, д. 7/34, эт. 3, помещ. №Лд 4, 5 ,1 0 ,1 1 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
22, 23, 27, 28, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 
76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 91, часть помещ. №JNb 7, 8, 9, 35, 53, 62, 66, 72, 89

Номер регистрационного досье № РД-63928/49960 от 12.08.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продлтсции по видам экономической 
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на Ндисте
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ФЕАНРА.ХЬНАЯ СЛ\7КБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕННЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 22 августа 2024 года № РЗН 2023/20736

Лист 1

На медицинское изделие
Пробирка нестерильная для лабораторных работ 
по ТУ 32.50.50-012-48072026-2022, варианты исполнения:
1. Пробирка 0 ,1 мл, без крышки.
2. Пробирка 0,1 мл, в комплекте с крышками.
3. Пробирка 0,2 мл, с крышкой.
4. Пробирка 0.5 мл, с крышкой.
5. Пробирка 0,6 мл, с крышкой.
6. Пробирка 1,5 мл, с крышкой.
7. Пробирка 1,5 мл, без крышки.
8. Пробирка 2 мл. с крышкой.
9. Пробирки 0,1 МЛ в стрипах, низкий профиль, 1 х 8. без, крышек.
10. Пробирки 0,1 мл в стрипах, низкий профиль, 1 х 8, в комплекте с крышками.
11. Пробирки 0,1 мл в стрипах, низкий профиль, 1 х 8, с прикрепленными крышками.
12. Пробирки 0,2 М Л  в стрипах. стандартньп! профиль, 1 х 8, без крышек.
13. Пробирки 0,2 в стрипах, стандартный профиль, I х 8, в комплекте с крышками,
14. Пробирки 0-2 в стрипах. стандартный профиль, 1 х 8, с прикрепленными 
крышками.
15. Пробирка 1,2 мл.
16. Пробирка 1,2 мл в стрипе на 8 пробирок.

-17. Пробирка 1,2 мл в стрипе на 12 пробирок.
Принадлежности:
1. Колонка для выделения ДНК.
2. Крышка к Пробирке 0,1 мл.
3. Крышка к Стрипам плоская.
4. Крышка к стрнпам выпуклая.

Заместитель руководителя Федеральной службы \  
по надзору в сфере здравоохранения ^
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